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1. Einleitung 

 
 
Die klassische Kehlkopfmaske ist ein seit fast zehn Jahren in die klinische Routine 

integriertes Mittel zur Sicherung des Atemweges während einer Vollnarkose. 

Der Wissensstand über dieses im Vergleich zur endotrachealen Intubation recht junge 

Verfahren ist dennoch sehr umfangreich [25, 66]. 

Die Kehlkopfmaske ist ein hervorragend geeignetes Mittel zur Sicherung des 

Atemweges bei Unmöglichkeit einer Maskenventilation bzw. einer endotrachealen 

Intubation und gehört zum festen Bestandteil des „Difficult-Airway-Managements“. 

Verglichen mit der endotrachealen Intubation ist die Kehlkopfmaske ein Verfahren, 

das mit weniger Unannehmlichkeiten nach der Narkose verbunden ist [4, 5]. Die 

Kehlkopfmaske hat für ausgewählte Patienten und Operationen den Gebrauch des 

endotrachealen Tubus in vielen Bereichen der Anästhesie  deutlich reduziert [66]. 

 

Die klassische Kehlkopfmaske hat jedoch zwei Limitierungen, die einen 

uneingeschränkten Einsatz auch bei nüchternen Patienten nicht zulässt: 

 

Die Leckagedrücke (10 – 30 mmHg) erlauben eine positive Druckbeatmung nicht in 

allen Fällen, so dass bei einer schlecht abschließenden klassischen Kehlkopfmaske 

eine assistierte Spontanatmung oder eine reine Spontanatmung durchgeführt werden 

muss [31]. 

 

Obwohl das Regurgitationsrisiko bei Verwendung der klassischen Kehlkopfmaske  

niedrig ist [2, 7, 10, 25, 39, 45, 58, 64], kann die klassische Kehlkopfmaske die 

Regurgitation von Mageninhalt nicht sicher ausschließen [2, 8, 65]. Kontraindikation 

der klassischen Kehlkopfmaske sind daher der nicht nüchterne Patient und der 

Patient mit einem erhöhten Aspirations- bzw. Regurgitationsrisiko aufgrund z.B. einer 

laparoskopisch durchgeführten Operation. 

 

Als Anästhesieverfahren der Wahl für laparoskopische Eingriffe gilt deshalb weiterhin 

die endotracheale Intubation [59]. 
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Die Kehlkopfmaske bei laparoskopischen Eingriffen: 

Die besonderen pathophysiologischen Bedingungen einer Narkose während  

laparoskopischer Operationen sind gut untersucht. 

Als Gas für das Pneumoperitoneum wird häufig Kohlendioxid eingesetzt, das sich je 

nach Dauer der Operation im Körpergewebe löst und zu einem Kohlendioxid-

Anstieg im Blut und in der Ausatemluft führt. Allgemein sind höhere 

Beatmungsdrücke und ein höheres Atemminutenvolumen notwendig, um dieser 

Situation gerecht zu werden. 

 

Der Entwickler der klassischen Larynxmaske, Dr. Brain, hat eine neue 

Kehlkopfmaske mit dem Namen ProSeal-Larynxmaske (ProSeal-LMA) entwickelt, 

die von der Idee und dem Design die beiden genannten Einschränkungen beheben 

soll. Die ProSeal-LMA ist aufgrund ihrer Form und ihres Materials geeignet, höhere 

Beatmungsdrücke (30 – 40 mmHg) ohne Leckage zu tolerieren. Ein zweiter 

Tubusschlauch zur Ableitung von Regurgitat oder zum Einbringen einer Magensonde 

soll das potentielle Regurgitations- bzw. Aspirationsrisiko minimieren helfen. 

Bisherige Studien zur ProSeal-LMA konnten sowohl die verbesserte Dichtigkeit  [11-

13, 17-19, 21-23, 26, 27, 35, 37, 40, 41, 44, 51] als auch den erfolgreichen Gebrauch 

des Drainageschlauchs [9, 14, 15, 17, 29, 30, 34, 36, 42, 48, 67] belegen. 

Die bisher gemachten Erfahrungen mit der ProSeal-LMA zeigen außerdem, dass die 

Handhabung ähnlich einfach und sicher wie die der klassischen Kehlkopfmaske ist 

[12]. 

Darüber hinaus gibt es bereits erste Hinweise darauf, dass die ProSeal-LMA dem 

endotrachealen Tubus auch bei laparoskopischen Operationen ebenbürtig ist [46, 47, 

56].  

 

Ziel der vorliegenden Arbeit: 

Das Ziel dieser Arbeit war die Prüfung der ProSeal-LMA auf ihre Eignung bei 

laparoskopisch-gynäkologischen Operationen einen ausreichenden Atemweg zu 

gewährleisten. Weiteres Ziel der Studie war die Überprüfung der These, dass eine 

Narkose mit einer ProSeal-LMA zu weniger postoperativen Beschwerden führt als die 

Verwendung eines endotrachealen Tubus, den Patientenkomfort erhöht und den 

Medikamentenverbrauch reduziert. 

 



2. Material und Methode 

 

 

2.1. präoperatives Vorgehen 

 

2.1.1. Beschreibung der ProSeal-Larynxmaske 

 

Die ProSeal-Larynxmaske (ProSeal-LMA) besteht aus vier Hauptbestandteilen: Cuff, 

Inflationsschlauch mit Kontrollballon, Tubus und Dränageschlauch. Die Maske ist so 

geformt, dass sie sich den Konturen des Hypopharynx anlegt, wobei sich ihr Lumen 

zum Larynx hin öffnet. Die Maske besteht aus einem Haupt-Cuff, der sich als 

Verschluss um die Larynxöffnung legt, sowie einem hinteren Cuff, der zur 

Verstärkung des Verschlusses dient. An der Maske ist ein Inflationsschlauch 

eingearbeitet, an dessen Ende ein Kontrollballon und ein Ventil das Blocken und 

Entblocken der Maske erlaubt. Der Dränagekanal läuft seitlich zum Tubus und läuft 

quer durch den Maskenboden. Seine Öffnung reicht bis in die Maskenspitze und liegt 

so direkt im proximalen Ösophagussphinkter. Der Tubus ist drahtverstärkt um ein 

kollabieren zu verhindern und endet mit einem 15 mm Standardkonnektor zum 

Anschluss eines Beatmungssystems.  

 

 

Abbildung 1: ProSeal-Larynxmaske 
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2.1.2. Auswahl des Patientenkollektivs 

 

Für die Untersuchung wurde die Zustimmung der Ethik-Kommission bei der 

Ärztekammer Hamburg und das schriftliche Einverständnis der Patientinnen 

eingeholt. Durchgeführt wurde die Studie in den Räumlichkeiten der Tagesklinik 

Altonaer Strasse, das Zentrum mit der grössten Erfahrung bezüglich ambulanter 

laparoskopischer Kurzeingriffe in Hamburg. 200 Patientinnen mit bevorstehenden 

gynäkologischen Eingriffen wurden in die prospektive, randomisierte, einfach blinde 

Studie eingeschlossen. Jeweils 100 Patientinnen wurden nach dem Zufallsprinzip per 

Losverfahren der Gruppe mit einer ProSeal-LMA oder Intubation mittels eines 

Endotrachealtubus (ETT) zugeteilt. 

 

 

2.1.2.1. Einschlusskriterien 
 

• Alter: 18 – 70 Jahre 

• ASA I – II 

• Nahrungskarenz sechs Stunden vor Versuchsbeginn und freie Passage im 

Magen-Darm-Trakt 

• Reguläre Vorbereitung zur Allgemeinanästhesie mit Erhebung der üblichen 

notwendigen Befunde (körperliche Untersuchung, bei Bedarf EKG, bei Bedarf  

Röntgenbild des Thorax, bei Bedarf Lungenfunktionstest, Labor) 

 

 

2.1.2.2. Ausschlusskriterien 
 
• ASA III – V 

• Adipositas per magna (BMI > 35) 

• Erhöhtes Aspirationsrisiko, z.B. Hiatushernie, Z. n. Magenoperation 

• Erkrankungen des Ösophagus 

• Eingeschränkte Kopf- bzw. Halsbeweglichkeit 

• Voraussehbar oder bekannt schwierige Intubationsverhältnisse 

• Mundöffnung < 2,5 cm 

• Infektion des oberen Respirationstraktes in den letzten 10 Tagen 
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2.1.3. Narkosevorbereitung 

 

Die Patientinnen kamen am Tag der Operation zur Narkosevorbereitung. Im 

Rahmen des Vorbereitungsgesprächs wurden die Patientinnen über den Ablauf der 

Studie und die postoperativ zu beantwortenden Fragen informiert und eine 

schriftliche Einwilligung wurde eingeholt. 

Für jede Patientin wurden die Daten Alter, Größe, Gewicht, BMI, Raucher ja/nein, 

Zahnstatus und ASA-Klasse erfasst. 

20 Minuten vor Beginn der Operation bekamen die Patienten 25 mg des 

Analgetikums Dexketoprofen oral. 

Vor Beginn der Einleitung wurden Herzfrequenz, mittlerer arterieller Blutdruck und 

Sauerstoffsättigung dokumentiert.  

Vor jedem Eingriff wurde das Keissystem des Beatmungsgerätes auf Dichtigkeit und 

Funktionsfähigkeit geprüft. 

 

 

2.2. Narkoseinduktion 

 

Nach Erhebung der Anamnese der Patientin, Durchsicht der mitgebrachten Befunde, 

sowie der Untersuchung und Dokumentation der erhobenen Daten wurde die 

Anästhesie mit der Injektion von 2 mg Midazolam und 0,5 mg Atropin eingeleitet. 

Die Narkose wurde als totale intravenöse Anästhesie mit Perfusoren der Firmen BD, 

Medinfus und Graseby durchgeführt. Die Einstellung der Perfusoren richtete sich 

nach Alter, Gewicht und Blutplasmaspiegel bei der target-controlled-infusion (TCI) 

von Propofol, bzw. nach Gewicht bei Remifentanil und Mivacurium. 

 

 

2.2.1. Einstellung der Perfusoren 

 
Propofol:  5 μg/ml angestrebter Blutplasmaspiegel 

Remifentanil:  1 μg/kg Körpergewicht 

Mivacurium:  0,2 mg/kg Körpergewicht 
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2.2.2. Insertion bzw. Intubation 

 

Der Kopf der Patientin wurde auf einer halbierten Nackenrolle gelagert (sniffing the 

air position). Nach Prüfung der Narkosetiefe durch den Verlust des Lidreflexes und 

durch die Schlaffheit des Kinns wurde in typischer Weise eine ProSeal-LMA oder ein 

endotrachealer Tubus inseriert. 

 

 

2.2.2.1. ProSeal-LMA 
 

Es wurde ausschließlich eine ProSeal-LMA der Größe vier verwandt. Der Introducer 

wurde in allen Fällen benutzt.  

Die Spitze wurde in die Haltelasche des Cuffs gesteckt und die beiden Tuben in die 

dafür vorgesehenen Aussparungen der Führungshilfe eingepasst. Die Rückseite der 

ProSeal-LMA wurde mit einem wasserlöslichen Lubrificans ohne 

Lokalanästhetikazusatz benetzt.  

Vor dem Einführen wurde darauf  geachtet, dass der Cuff komplett entblockt  und 

die Spitze der Maske flach und faltenfrei war.  

Nach dem Passieren der Zahnreihe wurde die Maske mit sanftem Druck, der 

Rundung der Führungshilfe folgend, in den Hypopharynx geschoben bis ein 

Widerstand zu spüren war. Der Introducer wurde entfernt und der Cuffdruck mit 

einem Cuffdruckmesser auf 60 mbar eingestellt.  

Die ProSeal-LMA wurde dann mit dem Beatmungssystem konnektiert. Es erfolgte 

zunächst eine manuelle Beatmung mit zwei bis drei Atemhüben. Dabei ließen sich 

mögliche Leckagen erkennen und eine erneute Insertion konnte gegebenenfalls 

durchgeführt werden. 

Falls nach drei Versuchen keine korrekte Insertion und Ventilation der Patientin 

möglich war, wurde die Patientin endotracheal intubiert. Scheiterte auch die 

Intubation, erfolgte die Ausleitung der Narkose über eine Fortführung der 

Maskenbeatmung. 
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2.2.2.2. Endotrachealtubus 
 
Nach fünfminütiger Präoxygenierung der Patienten mit 6 l Sauerstoff/min über eine 

Gesichtsmaske erfolgte die endotracheale Intubation mit einem Murphy-Tubus 

(Innendurchmesser 7,0 mm) unter Zuhilfenahme eines Laryngoskops mit einem 

Spatel vom Typ McIntosh.  

Sofort nach der Intubation wurde der Cuff auf 30 mbar geblockt.  

Nachdem der ETT mit dem Narkosegerät konnektiert worden war, folgte die 

Überprüfung der Lage durch zwei bis drei manuelle Atemhübe.  

Falls nach drei Versuchen keine korrekte Intubation und Ventilation möglich war, 

wurde der Versuch einer Insertion einer ProSeal-LMA unternommen. Scheiterte auch 

dieser, erfolgte die Ausleitung der Narkose über eine Fortführung der 

Maskenbeatmung. 

 

 

2.2.3. Anzahl der Versuche, Schwierigkeit und Dauer 

 

Die Anzahl der Insertionsversuche sowie die subjektiven Insertionsschwierigkeiten 

und die subjektive Qualität der Ventilation wurden dokumentiert.  

 

Der Schweregrad der Insertion wurde nach dem folgenden Schema dokumentiert: 

leicht (ohne Widerstand), mäßig schwierig (mit Widerstand), schwierig (zwei 

Versuche), sehr schwierig (drei Versuche), nicht möglich. Ein fehlgeschlagener 

Versuch war definiert als Entfernung des Gerätes aus dem Mund des Patienten.  

 

Die subjektive Beatembarkeit wurde nach dem folgenden Schema dokumentiert: 

leicht, mäßig schwierig, schwierig (In- oder Exspirationsbehinderung), sehr schwierig 

(In- und Exspirationsbehinderung), nicht möglich. 

 

Die Zeit, die zwischen dem Aufnehmen des Instrumentes zur Atemwegssicherung 

und einer effektiven Beatmungssituation verging, wurde dokumentiert.  

 

 Eine effektive Beatmung wurde definiert durch normale Thoraxbewegungen und 

eine rechteckige Kapnografiekurve. 
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2.3. intraoperatives Vorgehen 

 

2.3.1. Einstellung der Perfusoren 

 
Propofol:  3 – 3,5 μg/ml angestrebter Blutplasmaspiegel 

Remifentanil:  0,2 μg/kg/min 

Mivacurium:  0,5 mg/kg/h 

 

2.3.2. Hämodynamik und Beatmungsparameter 

 

Die Herzfrequenz, der mittlere arterielle Blutdruck und die Sauerstoffsättigung nach 

Intubation bzw. Insertion wurden dokumentiert. 

Bei einwandfreier Lage wurden die Patienten im IPPV-Modus maschinell ventiliert: 

das angestrebte Tidalvolumen betrug 8 ml/kg KG, Verhältnis In-/Exspiration 1 : 2, 

02-Fluß 1,5 l/min, PEEP 5 mbar. Ein endexspiratorisches CO2 von 35 – 55 mmHg 

wurde angestrebt. Da durch die Insufflation von CO2 in das Abdomen das 

endexspiratorische CO2 ventilationsunabhängig deutlich steigen konnte, wurde der 

Anstieg durch geeignete Anpassung von Atemfrequenz und Tidalvolumen auf diese 

Werte begrenzt. Es handelte sich dabei um die Geräte FABIUS bzw. SULLA 808V 

mit Spirolog bzw. Ventilog der Firma Dräger.  

 

Nach Desinfektion und Abdecken des Bauches erfolgte durch den Operateur die 

Punktion des Abdomens mit einer Verrisnadel und die Anlage eines 

Pneumoperitoneums. Es wurden 9 l/min CO2 insuffliert bei einer automatischen 

intraperitonealen Druckbegrenzung von maximal 12 mmHg.  Nach Abschluss der 

Insufflation wurde der Trokar im Umbilicalbereich eingeführt, die Optik 

eingeschoben, der zweite Trokar im Unterbauch gesetzt und der Bauchraum mit der 

Magenblase im Oberbauch inspiziert. Danach erfolgte die Umlagerung des Patienten 

in die Trendelenburgsche Lage. 

 

Der Leckagedruck des Beatmungssystems wurde bei allen Patienten bestimmt. Bei 

geschlossenem Überdruckventil und einem Frischgasflow von 3 l/min wurde das 

Kreissysystem langsam unter steigenden Druck gesetzt. Über einen separaten 

Druckaufnehmer direkt proximal des Y-Stücks des Kreissystems wurde der 

Druckanstieg verfolgt. Bei Auftreten einer Leckage kam es zu keinem weiteren 
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Druckanstieg. Dieser Druck wurde als Leckagedruck des atmungssichernden 

Verfahrens  angesehen und dokumentiert.  

In der ProSeal-LMA-Gruppe wurde notiert, ob die Leckage an der ProSeal-LMA 

neben dem Cuff oder durch den Drainageschlauch auftrat. Dafür wurde ein Tropfen 

Lubrificans auf das Ende des Drainageschlauches aufgetragen, um etwaige 

Blasenbildung beobachten zu können.  

Bei einem Druck von maximal 40 mbar wurde die Dichtigkeitsprüfung beendet und 

ein Leckagedruck von 40 mbar notiert. Gasinsufflation in den Magen wurde durch 

den Operateur laparoskopisch beobachtet und protokolliert. Durch dieses zeitliche 

Vorgehen wurde eine Gefährdung der Patientinnen durch Anlage des 

Pneumoperitoneums bei einer eventuell mit Atemgas gefüllten Magenblase 

ausgeschlossen.  

 

Intraoperativ wurden im Abstand von fünf Minuten Herzfrequenz, mittlerer 

arterieller Druck (MAD), Sauerstoffsättigung Tidalvolumen, inspiratorische 

Sauerstoffkonzentration, expiratorische Kohlendioxidkonzentration, PEEP, 

Beatmungsspitzendruck und Cuffdruck erfasst.  

 

 

2.3.1. Erfassung unerwünschter Ereignisse und Nebenwirkungen 

 

Unerwünschte Ereignisse wurden dokumentiert. Hierzu zählten insbesondere: 

Husten, Würgen, Erbrechen, Regurgitation, Aspiration, Mageninsufflation, 

Bradykardie, Tachykardie, Hypertension, Hypotension, Rhythmusstörungen, 

Hypoxämie und Hyperkapnie. 
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2.4. Ausleiten der Narkose 

 

2.4.1. Medikamente 

 
Propofol:  2,5 μg/ml angestrebter Blutplasmaspiegel bis 3 Minuten vor 

OP-Ende 

Remifentanil:  0,2 μg/kg/min bis zur Hautnaht 

Mivacurium:  Beendigung der Zufuhr ca. 5 – 7 Minuten vor OP-Ende 

 

Bei absehbarem  Op-Ende wurde mit der Ausleitung begonnen. Mivacurium wurde 5 

– 7 Minuten vor Operationsende abgestellt, Propofol reduziert, Remifentanil wurde 

bis zur letzten Hautnaht verabreicht. Der Gesamtverbrauch an Anästhetika wurde 

notiert. Die maschinelle Beatmung wurde abgestellt, ein Frischgasflow von 5 l/min 

bei 100% Sauerstoff eingestellt und die Spontanatmung abgewartet. Die ProSeal-

LMA blieb in situ bis die Patientin die Augen öffnete. Der ETT wurde bei 

wiedergewonnenen Schutzreflexen und entsprechender Vigilanz entfernt. 

Husten, Würgen, Erbrechen, Pressen bei Ausleitung wurden dokumentiert. Ebenso 

wurden eventuelle Blutauflagerungen an ETT oder ProSeal-LMA sowie Verletzungen 

an Lippen, Mund oder Zähnen dokumentiert. 

Die Herzfrequenz, der mittlere arterielle Blutdruck und die Sauerstoffsättigung nach 

Extubation bzw. Exsertion wurden dokumentiert. Bei Verlegung in den 

Aufwachraum wurde der Aldrete-Score notiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aldrete-Score 

Aktivität: Patientin kann sich mit und ohne Aufforderung bewegen 
 4 Extremitäten        2 
 2 Extremitäten        1 
 0 Extremitäten        0 
Atmung 
 tiefe Atemzüge und Husten      2 
 Dyspnoe oder flache Atmung      1 
 Apnoe         0 
Kreislauf 
 MAD ± 20 mmHg des präoperativen  Ausgangswertes  2 
 MAD ± 20 – 50 mmHg des präoperativen  Ausgangswertes 1 
 MAD ± 50 mmHg des präoperativen  Ausgangswertes  0 
Bewusstseinslage   
 Wach         2 
 Erweckbar        1 
 Nicht erweckbar       0 
Hautfarbe 
 Normal        2 
 Blass oder grau oder fleckig      1 
 Zyanotisch        0 
 

 

 

2.5. postoperatives Vorgehen 

 

2.5.1. postoperative Datenerhebung 

 

Während des Aufenthaltes im Aufwachraum wurde dokumentiert, ob die 

Patientinnen an Übelkeit oder Erbrechen (postoperative nausea and vomiting, 

PONV) litten. 

Es wurde erfasst, ob die Patientinnen an Wundschmerzen, Hals- und 

Schluckbeschwerden, Schmerzen oder Schwierigkeiten beim Sprechen, 

Nackenschmerzen, Hörbeschwerden oder Kieferschmerzen litten. Dazu wurde eine 

Einteilung in: keine – kaum – mäßige und schwere Beschwerden verwandt. 

Der Verbrauch an Medikamenten im Aufwachraum und die postoperative 

Verweildauer wurden notiert. 

Für jede Patientin wurde vor Ihrer Entlassung ein Score im Rahmen des PADSS 

erfasst und die subjektive Zufriedenheit wurde anhand einer visuellen Analogskala 

dokumentiert. 
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Postanesthetic discharge scoring system (PADSS) 
 
Kreislaufparameter 
 ± 20% des präoperativen Ausgangswertes    2 
 ± 20 - 40% des präoperativen Ausgangswertes   1 
 ± 40% des präoperativen Ausgangswertes    0 
Aktivität, Vigilanz 
 Orientiert und sicherer Gang      2 
 Orientiert oder sicherer Gang      1 
 Keines von beidem       0 
Schmerz, Übelkeit, Erbrechen 
 Kaum         2 
 Mäßig         1 
 Schwer         0 
Blutung der Wunde  
 Kaum         2 
 Mäßig         1 
 Schwer         0 
Ein- und Ausfuhr 
 Getrunken und  wassergelassen      2 
 Getrunken oder  wassergelassen     1 
 Keines von beidem       0 
 
 

 

Am nächsten Tag erfolgte eine erneute Befragung nach Wundschmerzen, Hals- und 

Schluckbeschwerden, Schmerzen oder Schwierigkeiten beim Sprechen, 

Nackenschmerzen, Hörbeschwerden, Kieferschmerzen und Erbrechen nach dem 

gleichen Schema. 

 

 

2.6. Statistik 

 

Alle erhobenen Patientendaten wurden in das Computerprogramm Microsoft Excel 

für Windows zur statistischen Auswertung eingegeben. Alle Daten und Messwerte 

wurden auf die jeweils zulässigen Mittel- und Streuungswerte untersucht und mittels 

des Chi-Quadrat- bzw. des Mann-Whitney-Wilcoxon-Tests geprüft. Die 

Nullhypothese wurde bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit p < 5% verworfen. 
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3. Ergebnisse 

 

3.1. präoperative Phase 

 

Es wurden 200 Patienten in die Studie einbezogen, von denen jeweils 100 mit einer 

ProSeal-LMA und 100 mit einem Endotrachealtubus versorgt wurden.  

 

3.1.1. Demographische und biometrische Daten 

 

Der Vergleich der demographischen und biometrischen Daten ergab keine 

signifikanten Unterschiede.  

Die Patientinnen der ProSeal-LMA-Gruppe waren im Mittel 36 (± 8) Jahre alt, 167 (± 

6) cm groß und 64 (± 9) kg schwer. Der BMI betrug 23 (± 3). 42 Patientinnen waren 

Raucherinnen. 91 Patientinnen wurden als ASA I und 9 Patienten als ASA II 

eingestuft. 

Die Patientinnen der ETT-Gruppe waren im Mittel 37 (± 8) Jahre alt, 167 (± 6) cm 

groß und 65 (± 9) kg schwer. Der BMI betrug 23 (± 3). 45 Patientinnen waren 

Raucherinnen. 90 Patientinnen wurden als ASA I und 10 Patientinnen als ASA II 

eingestuft. 

 ProSeal-LMA (n = 100) ETT (n = 100)  

Alter (Jahre) 36±8    (18 – 64) 36±8   (18 – 66) n.s.

Größe (cm) 167±6  (153 – 184) 167±6 (154 – 180) n.s.

Gewicht (kg) 64±9    (50 – 89) 65±9   (45 – 98) n.s.

Body-Mass-Index (kg/m2) 23±3    (17 – 33) 23±3   (17 – 33) n.s.

Raucher, ja/nein 42 / 58 45 / 55 n.s.

Zähne, eigene / 

Teilprothese 
97 / 3 92 / 8 n.s.

ASA, I / II 91 / 9 90 / 10 n.s.

Tabelle 1: Demographische und biometrische Daten (n.s. = nicht signifikant) 



3.2. Narkoseinduktion 

 

3.2.1. Insertion 

 

3.2.1.1. Anzahl der Versuche 
 

Die Insertion der ProSeal-LMA gelang bei 83% der Patientinnen im ersten, bei 10% 

im zweiten und bei 1% im dritten Versuch. Bei 6% der Patientinnen musste die 

ProSeal-LMA-Insertion abgebrochen und der Atemweg mit einem endotrachealen 

Tubus gesichert  werden. 

Die Intubation gelang bei 89% der Patientinnen im ersten, bei 6% im zweiten und bei 

2% im dritten Versuch. 3% der Patientinnen konnten nicht intubiert werden und 

erhielten eine ProSeal-LMA zur Atemwegssicherung. Die Verteilung der Häufigkeit 

ist statistisch nicht signifikant. 
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   Abbildung 2: Häufigkeit der Insertionsversuche (grau = ProSeal-LMA, schwarz = ETT) 
 

In den folgenden Betrachtungen sind alle die Patientinnen, bei denen das Instrument 

gewechselt werden musste, nicht berücksichtigt. Diese Fälle werden am Ende dieses 

Kapitels gesondert besprochen. Dadurch betrug die Fallzahl der ProSeal-LMA-

Gruppe 94 und die der ETT-Gruppe 97. 
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3.2.1.2. Schwierigkeit und Dauer der Insertion 
 

Die Insertion der ProSeal-LMA wurde in 88,3% als leicht, in 4,3% als mäßig 

schwierig und in 7,4% als schwierig oder sehr schwierig beurteilt. 

Die Intubation war in 91,7% leicht, in 2,1% mäßig schwierig und in 6,2% schwierig 

oder sehr schwierig. Die Verteilung ist statistisch nicht signifikant. 
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   Abbildung 3: Schwierigkeit der Insertion (grau =ProSeal-LMA, schwarz = ETT) 
 

Die Insertionszeit betrug mit der ProSeal-LMA 29  ± 40 sec und mit einem ETT 32 

± 44 sec. Es besteht keine statistische Signifikanz. 

 

 

3.2.2. Leckagedruck 

 

Der Leckagedruck der ProSeal-LMA betrug 33 ± 3 mmHg. Der niedrigste gemessene 

Leckagedruck betrug 16 mmHg und der höchste 40 mmHg. In 91 Fällen entwich das 

Atemgas hörbar neben dem Cuff und in 6 Fällen aus dem Drainageschlauch. 

Jeder ETT wurde bis 40 mmHg geprüft und zeigte in keinem Fall eine Leckage. 

 

 

 19



3.3. intraoperatives Vorgehen 

 

3.3.1. Hämodynamik und Beatmungsparameter 

 

Herzfrequenz, mittlerer arterieller Druck und Sauerstoffsättigung wurden zu 

definierten Zeitpunkten protokolliert: 1. unmittelbar vor Beginn der Einleitung, 2. 

nach Intubation bzw. Insertion, 3. nach 5 Minuten Op-Dauer, 4. vor OP-Ende, 5. 

nach Extubation bzw. Exsertion. 

Die Herzfrequenz betrug vor Beginn der Einleitung in der ProSeal-LMA-Gruppe 

77/min ± 15/min und in der ETT-Gruppe 80/min ± 16/min. Nach Insertion bzw. 

Intubation betrug die Herzfrequenz in der ProSeal-LMA-Gruppe 75/min ± 15/min 

und in der ETT-Gruppe 77/min ± 13/min. Nach fünfminütiger OP-Dauer betrug 

die Herzfrequenz in der ProSeal-LMA-Gruppe 76/min ± 14/min und in der ETT-

Gruppe 78/min ± 14/min. Vor Exsertion bzw. Extubation betrug die Herzfrequenz 

in der ProSeal-LMA-Gruppe 93/min ± 16/min und in der ETT-Gruppe 91/min ± 

13/min. Nach Exsertion bzw. Extubation betrug die Herzfrequenz in der ProSeal-

LMA-Gruppe 81/min ± 17/min und in der ETT-Gruppe 83/min ± 13/min. Zu 

keinem Zeitpunkt fanden sich zwischen den genannten Parametern statistisch 

signifikante Unterschiede.  
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      Abbildung 4: Mittelwerte der Herzfrequenz (grau = ProSeal-LMA, schwarz = ETT)

 

 



Der MAD betrug vor Beginn der Einleitung in der ProSeal-LMA-Gruppe 97 ± 15 

mmHg  und in der ETT-Gruppe 96 ± 16 mmHg. Nach Insertion bzw. Intubation 

betrug der MAD in der ProSeal-LMA-Gruppe 71 ± 12 mmHg und in der ETT-

Gruppe 77 ± 15 mmHg. Nach fünfminütiger OP-Dauer betrug der MAD in der 

ProSeal-LMA-Gruppe 68 ± 13 mmHg und in der ETT-Gruppe 70 ± 13 mmHg. Vor 

Exsertion bzw. Extubation betrug der MAD in der ProSeal-LMA-Gruppe 68 ± 14 

mmHg und in der ETT-Gruppe 67 ± 10 mmHg. Nach Exsertion bzw. Extubation 

betrug der MAD in der ProSeal-LMA-Gruppe 91 ± 13 mmHg und in der ETT-

Gruppe 94 ± 15 mmHg. Nur die Werte nach Insertion bzw. Intubation 

unterschieden sich statistisch signifikant (p = 0,003). 
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TT)

Die Sauerstoffsättigung betrug vor Beginn der Einleitung in der ProSeal-LMA-

Gruppe 98 ± 1 % und in der ETT-Gruppe 98 ± 1 %. Nach Insertion bzw. 

Intubation betrug die Sauerstoffsättigung in der ProSeal-LMA-Gruppe 99 ± 1 % und 

in der ETT-Gruppe 99 ± 1 %. Nach fünfminütiger OP-Dauer betrug die 

Sauerstoffsättigung in der ProSeal-LMA-Gruppe 99 ± 1 % und in der ETT-Gruppe 

99 ± 1 %. Vor Exsertion bzw. Extubation betrug die Sauerstoffsättigung in der 

ProSeal-LMA-Gruppe 99 ± 1 % und in der ETT-Gruppe 99 ± 1 %. Nach Exsertion 

bzw. Extubation betrug die Sauerstoffsättigung in der ProSeal-LMA-Gruppe 99 ± 1 

    Abbildung 5: Mittelwerte MAD (grau = ProSeal-LMA, schwarz = E  
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% und in der ETT-Gruppe 98 ± 1 %. Nur die Werte nach Exsertion bzw. Extubation 

unterschieden sich statistisch signifikant (p = 0,014). 

 

suffizient und ohne Leckagen beatmet werden. 

 

       Abbildung 6: Mittelwerte der Sauerstoffsättigung (grau = ProSeal-LMA, schwarz = ETT) 

 

Der durchschnittliche exspiratorische CO2–Gehalt betrug in der ProSeal-LMA-

Gruppe 36,3  ± 4 (25 – 49) mmHg und in der ETT-Gruppe 35,6  ± 5 (22 – 48) 

mmHg. Das Ergebnis war statistisch signifikant  (p= 0,0002). 

 

Der durchschnittliche maximale Atemwegsdruck betrug in der Gruppe der ProSeal-

LMA 21 ± 5 (9 – 35) und in der Gruppe der ETT 23 ± 5 (12 – 40). Das Ergebnis war 

statistisch signifikant (p=0,006 x 10-6). 

 

Bei den Patienten, die während der Operation vergleichsweise hohe Atemwegsdrücke 

hatten, war auch der Leckagedruck vergleichsweise hoch. Umgekehrt waren bei 

Patienten mit niedrigem Leckagedruck auch die Atemwegsdrücke niedriger. Nur in 

zwei Fällen wurde ein höherer Atemwegsdruck  während der Operation gemessen als 

der vorher dokumentierte Leckagedruck. Trotzdem konnten beide Patienten 
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  Abbildung 7: Leckagedrücke (♦) und maximale Atemwegsdrücke ( ) 

2 ± 0,002 mg pro Minute Remifentanil 

 Minute in der ProSeal-LMA-Gruppe. Das Ergebnis war 

statistisch signifikant (p= 0,03 x 10-3). 

 

 

 

  

 

 

3.3.2. Medikamentenverbrauch 

 

Die Narkosen wurden mir Propofol, Remifentanil und Mivacurium durchgeführt. 

Die ProSeal-LMA-Gruppe verbrauchte 0,01

und 0,52 ± 0,13 mg pro Minute Mivacurium. 

In der ETT-Gruppe wurden 0,013 ± 0,002 mg pro Minute Remifentanil und 0,54 ± 

0,13 mg pro Minute Mivacurium verbraucht. 

Der Verbrauch von Remifentanil und Mivacurium pro Minute in beiden Gruppen 

war  nicht signifikant. 

 

Die ETT-Gruppe verbrauchte 11,80 ± 2,25 mg pro Minute Propofol im Gegensatz 

zu 10,45 ± 2,03 mg pro
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3.3.3. Komplikationen 

 

Die Mageninsufflation wurde vom Operateur zu Beginn und am Ende der Operation 

anhand der Größe der Magenblase beurteilt. 

In der ProSeal-LMA-Gruppe wurden drei Fälle von Mageninsufflation festgestellt.  

In zwei der drei beschriebenen Fälle fand sich hierfür keine Erklärung.  

In einem Fall war die Spitze des Cuffs nach dorsal umgeschlagen. Bei dieser Patientin 

konnte die ProSeal-LMA erst im dritten Versuch erfolgreich inseriert werden. Die 

Beatmung gestaltete sich dann jedoch unauffällig und der Leckagetest ergab einen 

Leckagedruck  von 35 mbar. Nach 20minütiger OP-Dauer wurde der Magen durch 

den Operateur als stark aufgeblasen beurteilt. Daraufhin kam es zum erfolglosen 

Versuch der Anlage einer Magensonde über den Drainagetubus der ProSeal-LMA. 

Hierbei wurde die umgeschlagene Cuff-Spitze entdeckt. Unter suffizienter 

Spontanatmung wurde daraufhin die ProSeal-LMA entfernt und der Magen über eine 

Magensonde abgesaugt. Die Patientin zeigte sich im Verlauf unauffällig und konnte 

planmäßig entlassen werden. Allerdings klagte Sie zu diesem Zeitpunkt über schwere 

gegeben wurden.  

 Fall der Patientin mit der umgeschlagenen Cuff-Spitze kam es während der 

Ausleitung zu einer Tachykardie mit Frequenzen von bis zu 144/min, die sonst bei 

 auf, zwei nach Insertion der ProSeal-

in. 

hen OP beobachtet.  

ypertonusanamnese vor Einleitung beobachtet 

R max 203/114 mmHg). Ein Fall war die bereits beschriebene Fehllage mit 

ax 190/109 mmHg). In einem Fall kam es nach 

er Ausleitung zu einem Exanthem und zu einer 

Hypertension (RR max 192/115 mmHg). 

Halsschmerzen, die 24 Stunden nach Entlassung noch als mäßig an

 

Im

keiner weiteren Patientin beobachtet wurde. 

 

Eine Bradykardie wurde in fünf Fällen beobachtet. 

Vier Fälle traten in der ProSeal-LMA-Gruppe

LMA, aber vor OP-Beginn und zwei im weiterem Verlauf der Operation. Die 

niedrigste beobachtete Frequenz betrug 40/m

Eine Bradykardie mit einer Frequenz von 38/min wurde in der ETT-Gruppe einmal 

im Verlauf der eigentlic

 

Eine Hypertension war in sechs Fällen zu beobachten.  

In der ProSeal-LMA-Gruppe wurden fünf Fälle beobachtet. In drei Fällen wurde die 

Hypertension bei Patientinnen mit H

(R

umgeschlagener Cuff-Spitze (RR m

zehnminütiger OP-Dauer während d
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 ein Fall von Hypertension (RR max 222/123 mmHg) bei 

iner Patientin mit Hypertonusanamnese vor Einleitung auf. 

 Patienten ventrikuläre Extrasystolen  

usten trat in der ProSeal-LMA-Gruppe in keinem Fall auf und in der ETT-Gruppe 

fikant (p = 6 * 10-8). 

In der ETT-Gruppe trat

e

 

In der ETT-Gruppe wurden bei einem

beobachtet. 

 

Die Verteilung der Komplikationen auf die Instrumente zur Atemwegssicherung war 

statistisch nicht signifikant. 

 

Hypotension, Hypoxämie, Hyperkapnie, Regurgitation, Aspiration, Laryngo- oder 

Bronchospasmus wurden nicht beobachtet. 

 

 

3.4. Narkoseausleitung 

 

3.4.1. Verhalten bei Extubation 

 

Während der Extubation bzw. Exsertion kam es in einem Fall zu Würgen in der 

ProSeal-LMA-Gruppe und in 41 Fällen in der ETT-Gruppe. Das Ergebnis war 

statistisch hoch signifikant (p = 6 * 10-12).  

H

in 40 Fällen. Das Ergebnis war statistisch hoch signi
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  Abbildung 8: Husten bei Ausleitung (grau = ProSeal-LMA, schwarz = ETT) 

 

rbrechen oder Pressen kam in beiden Gruppen nicht vor. Traumata an Zähnen, 

en in der ProSeal-LMA-Gruppe in vier Fällen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
E

Lippen oder Zunge wurden ebenfalls nicht beobachtet. 

 

Postoperative Blutauflagerungen wurd

und in der ETT-Gruppe in fünf Fällen beobachtet. Das Ergebnis war statistisch nicht 

signifikant. 
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3.4.2. Aldrete-Score 

 

In der ProSeal-LMA-Gruppe erhielten 61 Patientinnen einen Aldrete-Score von 10, 

23 Patienten einen Score von 9 und 10 Patientinnen einen Wert von 8. 

In der ETT-Gruppe erhielten 28 Patienten einen Aldrete-Score von 10, 36 Patienten 

einen Score von 9 und 33 Patienten einen Wert von 8. Das Ergebnis war statistisch 

signifikant (p = 0,01 x 10 -4).  
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Abbildung 9: Aldrete-Score bei Verlegung (grau = ProSeal-LMA, schwarz = ETT) 

 

 

3.4.3. OP- und Narkosedauer 

ie Narkose dauerte in der ProSeal-LMA-Gruppe 42 ± 21 Minuten und in der ETT-

ie OP-Dauer betrug 32 ± 22 Minuten in der ProSeal-LMA-Gruppe und 35 ± 20 

inuten in der ETT-Gruppe. 

ie Patienten der ProSeal-LMA-Gruppe blieben 278 ± 65 Minuten im Aufwachraum 

s gab keine signifikanten Unterschiede bezüglich OP-Dauer, Narkosedauer und 

postoperativer Verweilzeit im Aufwachraum der Patientinnen. 

 

D

Gruppe 44 ± 20 Minuten. 

D

M

D

und die der ETT-Gruppe 281 ± 63 Minuten. 

E
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ase 

 Fall angegeben. 

3.5. postoperative Ph

 

3.5.1. Beschwerden bei Entlassung 

 

Bei Entlassung der Patientinnen nach Hause traten Halsschmerzen signifikant 

häufiger nach Intubation als nach Insertion einer ProSeal-LMA auf. 

Hörschwierigkeiten wurden in keinem

 

Bei Entlassung 

 keine Kaum mäßig schwer  

Halsschmerzen  

              ProSeal-LM 

                                              ETT 

 

89 

75 

 

4 

19 

 

0 

3 

 

1 

0 

 

 

p=0,0019

Schmerzen beim Schlucken 

                        ProSeal-LM 

                                              ETT    

 

89 

89 

 

4 

7 

 

1 

1 

 

0 

0 

 

 

n.s. 

Schwierigkeiten beim Schlucken

                        ProSeal-LM 

                                              ETT    

 

90 

91 

 

3 

5 

 

1 

1 

 

0 

0 

 

 

n.s. 

Schmerzen beim Sprechen 

                        ProSeal-LM 

                                              ETT    94 3 0 0 n.s

 

93 

 

1 

 

0 

 

0 

 

 

. 

Schwierigkeiten beim Sprechen

                        ProSeal-LM 

                                              ETT    

 

89 

84 

 

5 

13 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

n.s. 

Nackenschmerzen  

                        ProSeal-LM 

                                        

90 3 1 0  

      ETT    

 

93 

 

3 

 

1 

 

0 

 

n.s. 

Kieferschmerzen  

                        ProSeal-LM 

                                             ETT 97 0 0 0 n.s. 

     

93 1 0 0  

Tabelle 2: Beschwerden bei Entlassung 
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ation waren Halsschmerzen, Schmerzen beim Schlucken 

nd Schwierigkeiten beim Schlucken oder Sprechen signifikant häufiger nach 

örschwierigkeiten wurden in keinem Fall angegeben. 

24 Stunden nach der Oper

u

Intubation als nach Insertion einer ProSeal-LMA. 

H

 

 
24h post-OP 

 keine Kaum mäßig schwer  

Halsschmerzen  

                        ProSeal-LM 

                                              ETT    

 

88 

81 

 

5 

14 

 

1 

2 

 

0 

0 

 

 

n.s. 

Schmerzen beim Schlucken 

                        ProSeal-LM 

                                              ETT    

 

92 

82 

 

1 

15 

 

1 

0 

  

0 

0 

 

p= 0,001

Schwierigkeiten beim Schlucken

                        ProSeal-LM 

                                              ETT    

 

94 

87 

 

0 

9 

 

0 

1 

 

0 

0 

 

 

P=0,006 

Schmerzen beim Sprechen 

                        ProSeal-LM 

                                              ETT    

 

94 

95 

 

0 

2 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

n.s. 

Schwierigkeiten beim Sprechen         

                        ProSeal-LM 

                                              ETT    92 5 0 

 

0 

 

 

p=0,025 

 

94 

 

0 

 

0 0 

Nackenschmerzen  

                        ProSeal-LM 

                                              ETT    

 

90 

89 

 

4 

8 

 

0 

0 

  

0 

0 

 

n.s. 

Kieferschmerzen  

                        ProSeal-LM 

                                              ETT    

 

94 

97 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

n.s. 

T belle 3  O

 

 

a : Beschwerden 24 Stunden nach P 
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n acht von 94 Patientinnen (8,5%) 

atientinnen der ETT-Gruppe 

nter Erbrechen oder Übelkeit. Das Ergebnis war statistisch nicht signifikant. 

om Zeitpunkt der Entlassung nach Hause bis 24h nach der Operation litten drei 

von 94 (3,2%) Patientinnen der ProSeal-LMA-Gruppe und 3 von 97 (3,1%) 

Patientinnen der ETT-Gruppe unter Erbrechen oder Übelkeit. Das Ergebnis war 

s

3

 

In der Pro 73 Patientinnen einen PADSS von 10. 13 

Patientinnen  6 Patientinnen einen von 8 und jeweils 

e

In der ETT-Gruppe erreichten 68 Patientinnen einen PADSS von 10. 21 Patientinnen 

e eichte tie nen einen von 8 und 1 Patientin einen von 

7

Die Verteilung des PADSS war statistisch nicht signifikant. 

 

 

3 .4. su

 

Die Verteilung der subjektiven Zufriedenheit w r nicht gnifika  verschied n in 

b iden G

 

3.5.2. PONV 

 

Während ihres Aufenthalts im Aufwachraum litte

der ProSeal-LMA-Gruppe und neun von 97 (9,3%) P

u

V

tatistisch nicht signifikant. 

.5.3. PADSS 

Seal-LMA-Gruppe erreichten 

 erreichten einen PADSS von 9,

ine Patientin einen von 6 und 5. 

rr n einen PADSS von 9, 7 Pa ntin

. 

.5 bjektive Zufriedenheit 

a si nt e

e ruppen. 

Subjektive Zufriedenheit 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

ProSeal-LM 

ETT 0 1 0 1 

1 1 0 0 0

0 

1 

2 

3 

5 

16 

15 

7

73 
n.s.

 2 

Tabelle 4: Subjektive Zufriedenheit gemessen anhand einer visuellen Analogskala 
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es Instruments 

uf eine 

skopisch nicht einstellbar war und bei der drei Versuche 

 intubieren fehlschlugen. Die Insertion der ProSeal-LMA gelang in 

iesem Fall im ersten Versuch. Der Leckagedruck betrug 37 mbar. Es ergaben sich 

yngoskopie unmöglich war. Die Insertion der ProSeal-LMA erfolgte im ersten 

en sich keine weiteren 

omplikationen im Narkoseverlauf oder während der Ausleitung. Die Patientin hatte 

eine postoperativen Beschwerden. 

 

 Jahre alte Patientin (164 cm, 68 kg, BMI: 

pie 

ht möglich war. Die Insertion der ProSeal-LMA erfolgte im ersten 

mbar. Es ergaben sich keine weiteren 

rkoseverlauf oder während der Ausleitung. Die Patientin 

klagte über mäßige Halsschmerzen bei Entlassung und über kaum vorhandene 

Halsschmerzen 24 Stunden postoperativ. 

3.6. Wechsel d

 

3.6.1. Wechsel von ETT auf ProSeal-LMA 

 

In drei Fällen wurde bei Patientinnen, die für einen ETT randomisiert waren, a

ProSeal-LMA gewechselt. 

 

Im ersten Fall handelte es sich um eine 56 Jahre alte Patientin (168 cm, 52 kg, BMI: 

18), deren Kehlkopf laryngo

die Trachea zu

d

keine weiteren Komplikationen im Narkoseverlauf oder während der Ausleitung. Die 

Patientin hatte keine postoperativen Beschwerden. 

 

Im zweiten Fall handelte es sich um eine 37 Jahre alte Patientin (173 cm, 65 kg, BMI: 

22), deren Mundöffnung 2,5 cm betrug und bei der die Intubation über eine direkte 

Lar

Versuch. Der Leckagedruck betrug 34 mbar. Es ergab

K

k

Im dritten Fall handelte es sich um eine 40

25), deren Mundöffnung 3 cm betrug und bei der ebenfalls die direkte Laryngosko

und Intubation nic

Versuch. Der Leckagedruck betrug 36 

Komplikationen im Na



 32

.6.2. Wechsel von ProSeal-LMA auf ETT 

 

 ProSeal-LMA randomisiert waren, auf 

inen ETT gewechselt werden. In allen sechs Fällen konnte auch nach dreimaliger 

ion  erreicht werden. 

 zweiten Fall handelte es sich um eine 32 Jahre alte Patientin (165 cm, 55 kg, BMI: 

ten Versuch erfolgreich intubiert wurde. Weder 

traoperativ noch während der Ausleitung traten Komplikationen auf. Die Patientin 

Im fünften Fall handelte es sich um eine 30 Jahre alte Patientin (153 cm, 51 kg, BMI: 

22), die nach dem Wechsel im ersten Versuch erfolgreich intubiert wurde. Es traten 

keine intraoperativen Komplikationen auf. Während der Ausleitung kam es zu 

Husten und Würgen. Die Patientin klagte über kaum vorhanden Schmerzen beim 

Sprechen 24 Stunden postoperativ. 

 

3

Sechsmal mußte bei Patientinnen, die für eine

e

Insertion der ProSeal-LMA keine ausreichende Dichtigkeit und somit keine 

suffiziente Beatmungssituat

 

Im ersten Fall handelte es sich um eine 34 Jahre alte Patientin (172 cm, 59 kg, BMI: 

20), die nach dem Wechsel im ersten Versuch erfolgreich intubiert werden konnte. Es 

traten keine intraoperativen Komplikationen auf. Während der Ausleitung kam es zu 

Husten, Würgen und Pressen. Die Patientin klagte über keine postoperativen 

Beschwerden. 

 

Im

20), die nach dem Wechsel im ersten Versuch erfolgreich intubiert wurde. Es kam zu 

keinen intraoperativen Komplikationen, jedoch zu Husten und Würgen während der 

Ausleitung. Die Patientin klagte über keine postoperativen Beschwerden. 

 

Im dritten Fall handelte es sich um eine 34 Jahre alte Patientin (173 cm, 78 kg, BMI: 

26), die nach dem Wechsel im ers

in

klagte über kaum vorhandene Halsschmerzen 24 Stunden postoperativ.  

 

Im vierten Fall handelte es sich um eine 30 Jahre alte Patientin (161 cm, 69 kg, BMI: 

30), die nach dem Wechsel im ersten Versuch erfolgreich intubiert wurde. Es ergaben 

sich keine Komplikationen im Narkoseverlauf oder während der Ausleitung. Die 

Patientin hatte keine postoperativen Beschwerden. 
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Im sechsten Fall handelte es sich um eine 24 Jahre alte Patientin (160 cm, 55 kg, BMI: 

en 21), die nach dem Wechsel erst im zweiten Versuch erfolgreich intubiert werd

konnte. Der Kehlkopf war laryngoskopisch nicht einzusehen. Es ergaben sich keine 

intraoperativen Komplikationen. Während der Ausleitung kam es zu Husten. Die 

Patientin klagte über kaum vorhandene Halsschmerzen 24 Stunden postoperativ.  
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.1.1. Demographische und biometrische Daten 

 

Beide Gruppen unterschieden sich in keinem Merkmal statistisch signifikant und 

können somit als vergleichbar angesehen werden. Wurde eine Patientin als ASA II 

klassifiziert, so geschah dies immer aufgrund eines vorbestehenden arteriellen 

Hypertonus. 

 

 

4.2. Narkoseinduktion 

 

4.2.1. Platzierungsphase 

 

In allen Fällen wurde eine ProSeal-LMA der Größe vier benutzt. Diese Größe  hat 

gegenüber der Größe fünf den Vorteil, dass sie weniger Insertionsversuche, kürzere 

Insertionszeiten und geringere Traumatisierung der Schleimhäute bei nur gering 

niedrigerem Leckagedruck gegenüber der Größe fünf aufweist. Gegenüber der Größe 

drei hat die Grösse vier den Vorteil des deutlich höheren Leckagedrucks bei 

vergleichenbaren Werten bezüglich der Handhabung [43]. 

In der vorliegenden Studie konnte mit einer Erstinsertionsrate von 83% für die 

ProSeal-LMA und 89% für den endotrachealen Tubus gezeigt werden, dass sich beide 

Instrumente hinsichtlich ihrer Handhabung nicht unterscheiden. 

In den bisher veröffentlichten Studien zur ProSeal-LMA werden Erstinsertionsraten 

von 81-91% erreicht [18, 23, 27, 28, 35, 44]. Oft wurde die ProSeal-LMA unter 

anderem wegen des im Vergleich zur Classic-LMA voluminöseren Cuffs als schwierig 

zu platzieren beurteilt [18, 23, 27]. Das konnten wir in dieser Arbeit nicht bestätigen. 

Die Beißschutz befand sich bei unseren Patientinnen immer zwischen den 

Zahnreihen. Ragt der Beißschutz aus dem Mund heraus, ist das immer ein Hinweis 

auf eine falsche Lage [61]. 

Desweiteren wurde zur Prüfung der Lage der ProSeal-LMA auf die Öffnung des 

Drainageschlauches ein Tropfen eines Lubrificans gegeben. Bei durch Fehlage 

4. Diskussion 

 
 

4.1. präoperative Phase 

 

4
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ation in den Magen kommt es beim Entweichen der Luft über den 

ränageschlauch zur Blasenbildung des Lubificans [55, 60]. Fiel der Test positiv aus, 

urde die ProSeal-LMA entfernt und neu inseriert. Falsch negativ ist der sogenannte 

hlagener Cuff-Spitze [20]. Als alternativer Test, der auch 

iese Fehllage erkennt, bietet sich die Insertion einer Magensonde über den 

 in allen Fällen benutzt, um das 

isiko des Umschlagens der Cuff-Spitze zu minimieren [50]. Trotzdem kam es in 

ile entsstehen bei der Benutzung des Introducers  in der Handhabung, 

enn es aufgrund enger intraoraler Verhältnisse für digitale Manipulationen der 

roSeal-LMA zu Schwierigkeiten beim Überwinden der Zunge kommt [50]. 

 

hen 

ichtigkeit im Vergleich zu 

telten Leckagedruck 

 

etrug. Trotzdem konnten beiden Patientinnen suffizient 

bedingter Luftaspir

D

w

„bubble-test“ bei umgesc

d

Drainageschlauch an [20, 33]. Der Introducer wurde

R

einem Fall zum dorsalen Umschlagen der Cuff-Spitze, vermutlich durch die 

Manipulation beim Entfernen des Introducers. Das Umschlagen der Cuff-Spitze kann 

durch den Introducer in seiner Häufigkeit nur reduziert, nicht jedoch ausgeschlossen 

werden. Vorte

w

P

 

4.3. intraoperatives Vorge

 

4.3.1. Leckagedruck 

 

Ein entscheidender Parameter für eine gute Beatmungsqualität des Patienten ist ein 

ausreichend hoher Leckagedruck der ProSeal-LMA. 

In der vorliegenden Arbeit konnte ein durchschnittlicher Leckagedruck von 33 

mmHg beobachtet werden. Damit konnten wir eine gute D

anderen Studien, in denen Durchschnittswerte von 29 – 37 mmHg gemessen wurden 

[11, 12, 35, 37], erzielen.  

Darüberhinaus wurde ein Zusammenhang zwischen dem ermit

der ProSeal-LMA und den bei denselben Patientinnen ermittelten maximalen 

Atemwegdrücken beobachtet. Bei den Patientinnen, die während der Operation 

vergleichsweise hohe Atemwegsdrücke hatten, war auch der gemessene Leckagedruck 

vergleichsweise hoch. Umgekehrt waren bei Patientinnen mit niedrigem

Leckagedruck auch die Atemwegsdrücke niedriger. Nur in zwei Fällen wurde 

während der Operation ein höherer Atemwegsdruck gemessen, als der vorher 

gemessene Leckagedruck b

und intraoperativ ohne Leckagen beatmet werden. Vermutlich spielt hier eine durch 
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Körperwärme hervorgerufene bessere Anpassungsfähigkeit des Cuffs an die 

anatomischen Verhältnisse eine Rolle. 

 

Insgesamt ließen sich alle Patientinnen problemlos beatmen. Die ProSeal-LMA war in 

allen Fällen den Anforderungen an ein atemwegssicherndes Instrument für eine 

laparoskopische Operation gewachsen. 
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t bestätigen. In keinem Fall trat eine 

Atemwegsobstruktion auf. 

 

Wir beobachteten eine Luftinsufflation in den Magen in drei Fällen. Zwei Fälle traten 

trotz korrekter Lage der ProSeal-LMA auf. Diese beiden Fälle bestätigten die bereits 

beschriebene Beobachtung einer Mageninsufflation trotz korrekter Lage der ProSeal-

LMA [60]. 

In einem Fall trat die Mageninsufflation in Begleitung einer umgeschlagenen Cuff-

Spitze auf. Bei dieser Patientin war die gesamte Einleitung sowie Aufrechterhaltung 

der Narkose unauffällig. Erst bei abschließender Beurteilung der Magenblase durch 

den Operateur fiel die sehr große Magenblase auf. Nach erfolgloser Insertion einer 

Magensonde und der folgenden digitalen Inspektion des Pharynx konnte die 

umgeschlagene Cuff-Spitze festgestellt werden. Die Patientin zeigte zu diesem 

Zeitpunkt bereits eine suffiziente Spontanatmung, so dass die ProSeal-LMA entfernt 

werden konnte. Über eine Magensonde wurde dann die Luft im Magen entfernt. Die 

Patientin zeigte sich im weiteren Verlauf unauffällig. 

Die Literatur kennt einen „case-report“ über eine in diesem Zusammenhang erfolgte 

Aspiration [16] 

Diese Fälle unterstreichen die Feststellung, dass der sogenannte „bubble-test“ nicht 

immer zuverlässig ist [20] und unterstützen die Forderung, grundsätzlich eine 

Magensonde bei allen Patienten einzuführen, um eine umgeschlagene Cuff-Spitze 

sicher auszuschließen [16, 20, 33]. 

Das Einführen einer Magensonde ist bei der ProSeal-LMA nicht nur leichter  als bei 

einer klassischen Larynxmaske [23, 35]  und gelang in allen beschrieben Fällen [12, 

18], sondern kann bei schwierigen Insertionsverhältnissen der ProSeal-LMA auch als 

Schiene zur richtigen Platzierung dienen [32] . 

 

Regurgitation und Aspiration traten in keinem Fall auf. 

In einzelnen „case-reports“ konnte gezeigt werden, dass die ProSeal-LMA Regurgitat 

erfolgreich über den Drainageschlauch ableitet [9, 14, 15, 34, 36, 48]. 

 4.3.2. Komplikationen 

 

Insgesamt wurden intraoperative Komplikationen nur selten beobachtet.  

 

Die Beobachtung, dass die ProSeal-LMA dazu neigt Atemwegsobstruktionen 

auszulösen [24, 54, 62, 63], konnten wir nich
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4.4. Ausleitung der Narkose 

r Extubation bzw. Exsertion ist eine 

ne ausreichende Kontaktfähigkeit. 

nte gezeigt werden, dass während der Extubation 

chheit zu verbleiben und nahezu fehlendem Husten- bzw. Würgereiz 

 zum völligen Erwachen tolerierten und sich damit nach Exsertion in 

n, so dass die Patientinnen mit einem deutlich 

Operationssaal bei Anwesenheit des 

nästhesisten,während die Patientinnen der ETT-Gruppe weniger Zeit nach 

n und erst im Aufwachraum 

e gegenüber der 

 

4.4.1. Verhalten bei Extubation 

 

Die Wahl des richtigen Zeitpunktes zu

Herausforderung an den Anästhesisten. Die Extubation des Patienten erfordert u.a. 

neben einer suffizienten Spontanatmung die vollständige Rückkehr der pharyngealen 

und laryngealen Schutzreflexe sowie ei

In dieser Arbeit kon

Komplikationen wie Husten und Würgen signifikant seltener bei Verwendung der 

ProSeal-LMA (ein Fall) als bei Verwendung eines ETT (81 Fälle) auftraten. 

Insgesamt war die Exsertion der ProSeal-LMA wegen der Möglichkeit in situ bis zur 

völligen Wa

deutlich stressfreier sowohl für die Patientin als auch für das Anästhesie-Team als die 

Extubation eines Endotrachealtubus. 

 

 

4.4.2. Aldrete-Score 

 

Der postoperative Zustand der Patientinnen wurde vor Verlegung in den 

Aufwachraum mit dem Aldrete-Score beurteilt [3]. 

Ingesamt wurde beobachtet, dass die Patientinnen, die eine ProSeal-LMA erhalten 

hatten, diese bis

einem entsprechend guten Vigilanzzustand befanden. 61 Patientinnen erhielten einen 

Aldrete-Score von 10. 

In der Gruppe der intubierten Patientinnen musste das atemwegssichernde 

Instrument früher entfernt werde

niedrigeren Aldrete-Score in den Aufwachraum verlegt wurden. Hier erhielten 28 

Patientinnen einen Aldrete-Score von 10. 

Die Patientinnen der ProSeal-LMA-Gruppe verbrachten also die Zeit bis zum 

Erreichen eines Aldrete-Scores von 10 im 

A

Beendigung der Narkose im Operationssaal verbrachte

einen Aldrete-Score von 10 erreichten. Dies führte zwar aufgrund der kurzen 

Aufwachzeiten zu kürzeren Wechselzeiten im OP für die ETT-Grupp
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enötigten aber diese Patientinnen eine intensivere 

berwachung im Aufwachraum. 

rden, dass Halsschmerzen, Schmerzen beim 

ken oder Sprechen signifikant weniger  

e mit Intubation eines 

ETT auftraten. 

zeugt damit ähnlich geringe postoperative Beschwerden im 

ergleich zum ETT wie die Classic-LMA [1, 13, 23, 51, 52]. 

lbaren Zugang zu professioneller 

ProSeal-LMA-Gruppe, dafür b

Ü

 

 

4.5. postoperative Phase 

 

4.5.1. Beschwerden bei Entlassung 

 

Postoperativer Patientenkomfort ist ein wichtiges Maß für die Zufriedenheit der 

Patientinnen und ein Hinweis auf eine gute Narkoseführung. 

Vom Patienten als Dyskomfort deutlich wahrgenommen werden vor allem 

Beschwerden im Halsbereich, wie Halsschmerzen, Schluckbeschwerden oder 

Heiserkeit. 

In dieser Studie konnte gezeigt we

Schlucken und Schwierigkeiten beim Schluc

häufig nach Narkose mit einer ProSeal-LMA als nach Narkos

Die ProSeal-LMA er

V

Besonders bei ambulanten Operationen, nach denen die Patienten am selben Tag 

nach Hause entlassen werden und keinen unmitte

Hilfe haben ist es wichtig, die postoperativen Beschwerden zu minimieren. Dadurch 

werden sowohl der Patientenkomfort als auch die Zufriedenheit mit der gesamten 

medizinischen Massnahme gesteigert. 
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.6.1. Wechsel von ETT auf ProSeal-LMA 

 
ie drei Fälle beobachten, bei denen nach nicht möglicher 

ndotrachealer Intubation problemlos eine ProSeal-LMA platziert werden konnte. 

e Bedeutung in der Notfallmedizin und beim 

anagement von difficult-airway-Situationen in der anästhesiologischen 

-LMA erfolgreich zur 

erfahrenen Anwendern eingesetzt  werden kann [28]. 

 wurde auch zur übergangsweisen Beatmung eines Patienten mit 

wachung des Patienten 

4.6. Wechsel des Instruments 

 

4

Wir konnten in dieser Stud

e

Diese Beobachtung gewinnt besonder

M

Intensivmedizin. Es sind viele Fälle beschrieben worden, bei denen nach einer 

„cannot intubate-cannot ventilate“-Situation eine ProSeal

Anwendung kam [53, 57].  

Von besonderem Wert ist hier die Feststellung, dass die ProSeal-LMA erfolgreich 

auch von un

Auch im klinischen Bereich stellt die ProSeal-LMA eine wichtige Erweiterung des 

Instrumentariums zur Atemwegssicherung dar. So konnte die ProSeal-LMA z.B. nach 

fehlgeschlagener Intubation zur notfallmäßigen Sectio caesarea erfolgreich eingesetzt 

werden [6]. Sie

Adipositas per magna vor der endotrachealen Intubation angewandt [41]. Darüber 

hinaus erlaubt die ProSeal-LMA die intraoperative Über

mittels eines ösophagealen Dopplers [38] und kann im Bedarfsfall, z.B. bei längerer 

Nachbeatmung eines Patienten, auf einen ETT umintubiert werden [49]. 

Diese Arbeiten unterstreichen die leichte und vor allem sichere Handhabung der 

ProSeal-LMA bei der Atemwegssicherung 
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Die ProSeal-LMA ist vergleichbar gut zur Sicherung des Atemweges bei 

dotrachealer Tubus. Dies gilt unter 

atzfähigkeit in der ambulanten Anästhesie kann gesagt 

 

 

4.7. Schlussfolgerung 

 

laparoskopischen Operationen geeignet wie ein en

der Voraussetzung, dass zum sicheren Ausschluss einer Fehllage eine Magensonde 

zur Anwendung kommt. Darüber hinaus weist die ProSeal-LMA sehr gute 

Eigenschaften bezüglich ihrer Handhabung und Praktikabilität auf. 

Es konnte außerdem nachgewiesen werden, dass die ProSeal-LMA erheblich weniger 

postoperative Beschwerden verursacht als ein endotrachealer Tubus und somit den 

Patientenkomfort erhöht. 

Im Hinblick auf die Eins

werden, dass die Kosten pro Narkose für die ProSeal-LMA etwa siebenmal so hoch 

sind wie für einen Endotrachealtubus. Dazu kommt, dass die ProSeal-LMA kein

Einmalprodukt ist. Dadurch entsteht ein erheblicher zusätzlicher Arbeitsaufwand für 

Reinigung, Sterilisierung, Prüfung auf Schäden und Dokumentation. 

Somit bleibt unter rein ökonomischen Gesichtspunkten der Endotrachealtubus in 

diesem Einsatzgebiet erste Wahl. 

 

Das Fazit lautet, dass die ProSeal-LMA gegenüber dem ETT unter Inkaufnahme 

höherer Kosten gleich gute Sicherheit und Handhabung bei deutlich weniger 

postoperativen Beschwerden und höherem Patientenkomfort gewährleistet.

 



 42

5. Zusammenfassung 

tinnen wurden per Losverfahren der ProSeal-LMA- bzw. 

tiert. 

 Bei sechs Patientinnen blieb die Insertion der 

roseal-LMA im dritten Versuchen erfolglos, sodass endotracheal intubiert werden 

rüft und 

eigten keine Leckagen. Bis auf zwei Fällen lag der intraoperative maximale 

Atemwegsdruck in der Proseal-LMA-Gruppe immer über dem Leckagedruck. In 

beiden Fällen konnte suffizient ohne Leckagen beatmet werden.  

An Komplikationen und Besonderheiten wurden drei Fälle von Luftinsufflation in 

den Magen, eine Tachykardie, fünf Bradykardien, sechs Fälle von Hypertension und 

eine ventrikuläre Extrasystolie beobachtet. Die Verteilung der Komplikationen auf die 

beiden Gruppen war statistisch nicht signifikant.  

Während der Ausleitung der Narkose kam es in der ProSeal-LMA-Gruppe in einem 

Fall zu Würgen und in keinem Fall zu Husten gegenüber 41 Fällen von Würgen und 

40 Fällen von Husten in der Endotrachealtubus-Gruppe. 

Die Auswertung der Verlegungskriterien aus dem OP in den Aufwachraum anhand 

des Aldrete-Scores ergab statistisch signifikant bessere Bedingungen in der ProSeal-

LMA-Gruppe. 

Postoperative Beschwerden bei Entlassung sowie am folgenden Tag traten signifikant 

häufiger in der Endotrachealtubus-Gruppe als in der Proseal-LMA-Gruppe auf. 

 
Diese Studie prüfte die Eignung der ProSeal-Larynxmaske zur Atemwegssicherung 

bei ambulanten laparoskopisch-gynäkologischen Operationen. Es wurde getestet, ob 

die Proseal-LMA die Vorzüge der klassischen Larynxmaske bezüglich Handhabung 

und Patientenkomfort mit der Sicherheit des endotrachealen Tubus bei ambulanten 

laparoskopischen Operationen verbinden kann.  

200 Patientinnen, die sich einer gynäkologischen laparskopischen Operation 

unterziehen mussten, wurden in die prospektive, randomisierte, einfach blinde Studie 

eingeschlossen. Die Patien

der Endotrachealtubusgruppe zugeteilt.  

Dokumentiert wurden Daten zur Handhabung der atemwegssichernden Instrumente, 

Leckagedrücke, Hämodynamik- und Beatmungsparameter sowie der 

Medikamentenverbrauch. Darüberhinaus wurden Komplikationen, Verhalten bei 

Extubation sowie postoperatives Befinden der Patientinnen dokumen

Bezüglich der Handhabung bei Insertion bzw. Intubation konnten keine signifikanten 

Unerschiede festgestellt werden.

P

musste. Bei drei Patientinnen kam nach drei erfolglosen Intubationversuchen die 

ProSeal-LMA erfolgreich zur Anwendung. Der Leckagedruck der ProSeal-LMA 

betrug 33 ± 3 mmHg. Alle Endotrachealtuben wurden bis 40 mmHg gep

z
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gestellt werden, dass die ProSeal-LMA vergleichbar gut 

eeignet zur Sicherung des Atemweges bei gynäkologischen-laparoskopischen 

In dieser Studie konnte fest

g

Operationen wie ein endotrachealer Tubus ist. Um die Sicherheit der ProSeal-LMA 

zu maximieren wird die Anwendung einer Magensonde bei allen Patienten 

empfohlen. Darüberhinaus konnte nachgewiesen werden, dass die ProSeal-LMA 

erheblich weniger postoperative Beschwerden verursacht als ein endotrachealer 

Tubus. 
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